
 

 
 
Auseinandernehmen eines TPP-Zentrifugengestelles 

 
Mounting / Demounting of a TPP rack 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
Wichtige Sterilisierungsinstruktion 

Sterilizing instructions: 
 
Bitte nur demontiert sterilisieren  Please sterilize demounted only 
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